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1.1. Allgemeine Einführung 
 
Schon in den frühen 60er Jahren begann die Erforschung des Lasers im 
zahnmedizinischen Bereich mit besonderem Augenmerk auf die Wechselwirkung mit 
dentalen Weich- und Hartgeweben (Sulewski, 2000). Den ersten Laser stellte Theodore 
Maiman vor. Hierbei handelte es sich um einen Festkörperlaser, den so genannten 
Rubinlaser (Ertl und Müller, 1995), mit dem 1964 erstmals versucht wurde, kariöse 
Zahnhartsubstanzen zu entfernen (Goldman et al., 1964). Stern et al. führte 1972 den 
CO2-Laser in die Zahnheilkunde ein. Zu Beginn der 80er wurden die ersten Experimente 
mit einem Nd:YAG-Laser durchgeführt (Yamamoto und Sato, 1980). Schon wenige 
Jahre später konnte von Hibst und Keller 1989 erstmalig mit der Einführung des 
gepulsten Er:YAG-Lasers Zahnhartsubstanz bearbeitet werden (Becker, 1995). Der 
Diodenlaser eroberte 1995 den zahnärztlichen Markt (Convissar und Goldstein, 2003). 
Das Wort Laser ist ein Akronym und steht für Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation, d.h. bei einem Laser handelt es sich um einen „Lichtverstärker mit 
stimulierter Strahlenemission“. Diese Erklärung des Laserprinzips stellt die wichtigste 
Bedingung für das physikalische Verständnis der Laseranwendung in der Zahnheilkunde 
dar (Becker, 1995). Die Grundlage der Laserverstärkung ist ein Prozess der „induzierten 
Emission“. Dabei werden Elektronen in ein höheres Energieniveau angehoben. Als 
Lasermedien kommen alle Stoffe in Frage, bei denen eine Besetzungsinversion erzeugt 
werden kann. Dies ist u.a. bei folgenden Stoffen möglich: 
 
- freie Atome, Ionen, Moleküle in Gasen und Dämpfen  
- Farbstoffmoleküle, gelöst in Flüssigkeiten  
- Atome, Ionen, eingebaut im Festkörper  
- dotierte Halbleiter und  






Die Einordnung der Laser erfolgt nach verschiedenen Kriterien:  
 
- dem aktiven Medium (Festkörper, Gas, angeregtes Edelgashalogenid (Eximer- Laser), 
Farbstoff, Halbleiter) 
- der Betriebsart (Dauerstrich (continuous wave, cw), gepulst)  
- der Wellenlänge (Röntgen, UV, sichtbares Licht, Infrarot) und  
- der Leistung (Softlaser: mW; mittlere Leistungslaser: W; Hochleistungslaser: kW) 
(Franetzki, 1991). 
 
Als besondere Merkmale der elektromagnetischen Strahlung von Lasern gelten  
1. die Kohärenz, d.h. alle Wellenzüge sind exakt in Phase zueinander, sowohl in der 
Zeit als auch im Raum  
2. die Kollimation, d.h. das Strahlenbündel ist fast parallel zueinander. Über große 
Entfernung nimmt ein Laserstrahl nur wenig an Durchmesser zu 
3. die Monochromasie, d.h. alle Wellenzüge haben die gleiche Wellenlänge, 
Frequenz und Energie 
4. die Intensität  
(Weber, 1987). 
 
Zum heutigen Zeitpunkt befinden sich unterschiedliche Lasersysteme in den 
verschiedenen Indikationsgebieten der Zahnheilkunde im Einsatz. Ihr 
elektromagnetisches Spektrum bewegt sich im infraroten, sichtbaren oder ultravioletten 
Bereich (Stabholz et al., 2003; Meister und Franzen, 2007).  Zu den wichtigsten Lasern 
der Zahnmedizin zählen der Er:YAG-, Er:YYSG-, Nd:YAG-, CO2-, Halbleiter- (Dioden) 
und der Excimer-Laser (Sulieman, 2005).  
Bei dem Diodenlaser handelt es sich um einen Halbleiterlaser, der die Kombination von 
Aluminium, Gallium und Arsenid oder Gallium und Arsenid verwendet, um elektrische 
Energie in Lichtenergie umzuwandeln. Nutzbare Wellenlängen in der Zahnmedizin 
liegen im nahen Infrarotbereich zwischen 635 nm und 980 nm. Diodenlaser können in 
verschiedenen Betriebsarten betrieben werden. Man unterscheidet den Dauerstrich- 




Energie der Diodenlaser, je nach klinischer Indikation in Kontakt mit dem Gewebe oder 
mit einem Nicht-Kontakt-Handstück übertragen (Krause und Frentzen, 2007).  
Der Argon+-Laser wird in der Zahnheilkunde zwar noch verwendet, ist auf dem 
Dentalmarkt jedoch nicht mehr erhältlich (Coluzzi, 2005). 
Da die Absorption oder Reflexion von den individuellen Eigenschaften des Lasertyps, 
insbesondere der jeweiligen Wellenlänge, sowie von dem bestrahlten Zielgewebe 
abhängt, kann ein Lasersystem allein nicht alle Indikationen für Laseranwendungen in 
der Zahnmedizin erfüllen (Stabholz et al., 2003). Bei einigen Lasern wird das Licht von 
Wassermolekülen absorbiert, z.B. beim CO2- und  Er:YAG-Laser, bei anderen von 
Pigmenten, wie z.B. beim Nd:YAG- und Diodenlaser (Convissar und Goldstein, 2003). 
Verschiedene Wellenlängen erreichen unterschiedliche Penetrationstiefen im 
Zielgewebe. Die des Erbium-Typs werden hauptsächlich an der Oberfläche absorbiert, 
wohingegen der Diodenlaser tiefer in das Zielgewebe eindringen kann (Coluzzi, 2005). 
Obwohl es Überlappungen in der Interaktion zwischen den verschiedenen Lasertypen 
mit dem Zielgewebe gibt, hat jede Wellenlänge ihre spezifische Qualität, welche sich für 
ein bestimmtes Anwendungsgebiet eignet (Coluzzi, 2000). 
 
Wellenlänge (nm) Lasertyp Anwendungen 
 
308  XeCl-Excimer-Laser Wurzelkanalaufbereitung, 


















635/ 660  Diodenlaser  antiinfektiöse photodynamische Therapie 









810-980 Diodenlaser Gewebedesinfektion in der Endodontie und 
Parodontologie, 
Weichgewebschirurgie 






1064 Nd:YAG-Laser Desensibilisierung, Pulpaüberkappung, 






Sterilisation der Wurzeloberfläche, 
offene und geschlossene Kürettage 
 
2780 Er,Cr:YSGG-Laser Präparation von Zahnhartsubstanz 
 
 
2940 Er:YAG-Laser Präparation von Zahnhartsubstanz, 
Exstirpation der Pulpa, 
Wurzelanalaufbereitung, Reinigung und 




10600 CO2-Laser Desensibilisierung, Pulpaüberkappung, 
Pulpaamputation, 
Wurzelkanalsterilisation,  




Sterilisation der Wurzeloberfläche, 
offene Kürettage 
 










1. 2. Zahnhartsubstanzbearbeitung mit dem Laser 
 
Mit der Einführung des Lasers in die Zahnheilkunde ergaben sich u.a. Einsatz-





4. Accidentiellen Bestrahlungen von Zahnhartsubstanzen 
 
1.2.1. Kariesprävention 
Studien zur Verbesserung der Säureresistenz des Zahnschmelzes wurden bereits zu 
Beginn der 70er Jahre durchgeführt. Ferner suchte man nach weiteren Möglichkeiten 
Schmelzrisse zu schweißen und Fissuren zu versiegeln (Frentzen und Koort, 1991). Zur 
Kariesprävention kann die oberste Schmelzschicht (5-10 µm) ohne schädigende 
Tiefenwirkung mit Hilfe des Lasers so verändert werden, dass deren Demineralisation 
durch eine Reduktion der Löslichkeit und Permeabilität des Zahnschmelzes verhindert 
wird (Borggreven et al., 1980; Oho und Morioka, 1990; Stern, 1971; Stern et al., 1972). 
Dies gelingt durch die Verdampfung der organischen Komponenten und der 
Schmelzung der anorganischen Komponenten des Schmelzes (Featherstone und 
Nelson, 1987). Hierfür werden sowohl gepulste CO2-Laser, als auch Nd:YAG-Laser 
(Stern, 1974b) verwendet. Während der Bestrahlung interagiert das Laserlicht mit der 
Phosphatgruppe des Hydroxylapatits, das die Strahlung absorbiert und in Hitze 
umwandelt. Dabei erhitzt sich die Zahnoberfläche auf eine Temperatur von 400°C, 
wohingegen die der Pulpa nur einen Anstieg von maximal 4°C verzeichnet. Durch die 
hohe Temperatur wird das Carbonat zersetzt und hinterlässt einen hydroxylartigen 
Kristall, der weniger löslich ist als der originale Kristall (Featherstone, 2000). Unter dem 
optischen Mikroskop kommt es zu keiner sichtbaren morphologischen Veränderung. 
Das Rasterelektronenmikroskop lässt hingegen eine glasartige Schmelze (Sinterung des 
Schmelzes) erkennen (Stern, 1974a). Eine weitere Methode stützt sich auf die 
Verbesserung der Fluoridaufnahme in den Zahnschmelz durch die Einwirkung eines 






Die desinfizierende Wirkung von Laserenergie macht man sich sowohl in der 
Parodontologie als auch in der Endodontie zu Nutze. Das hauptsächliche Ziel in beiden 
Bereichen besteht darin, eine möglichst vollständige Elimination von pathogenen 
Bakterien von der Wurzeloberfläche bzw. der Wurzelkanalwand zu erreichen. Auf die 
Möglichkeiten der Laserdesinfektion in der Endodontie wird näher im Abschnitt 1.6. 
eingegangen. 
In der Parodontologie sollen Bakterientoxine im Wurzelzement durch Laserlicht 
inaktiviert werden (Pick et al., 1985). Durch die Bestrahlung konnte die 
Plaquebesiedelung auf der Wurzeloberfläche reduziert werden (Cobb et al., 1992). Erste 
Studien mit dem Nd:YAG- Laser zeigten jedoch Veränderungen des Wurzelzements bei 
schon geringer Ausgangsleistung. Es konnte gezeigt werden, dass die Wurzeloberfläche 
karbonisiert und sich die Zementschicht vom Wurzeldentin ablöst (Morlock et al., 1992). 
Des Weiteren wurde schon bei kurzen Bestrahlungszeiten eine Temperaturerhöhung 
innerhalb der Pulpa nachgewiesen (Sinofsky, 1986). Erst mit dem Einsatz des Er:YAG- 
Lasers in der Parodontologie konnte bereits bei niedrigem Energieeinsatz eine 
Entfernung von Konkrementen und ein hoher bakterizider Effekt gezeigt werden, ohne 
dabei parodontale oder Zahnstrukturen zu gefährden (Ando et al., 1996; Schwarz et al., 
2001; Yamaguchi et al., 1997). Auch der Diodenlaser zeigt eine zentrale Rolle in der 
faseroptischen Desinfektion von Zahnfleischtaschen. Als besonders geeignet scheint 
hierfür z.B. der Diodenlaser mit einer Wellenlänge von 810 nm zu sein. Er kann die auf 
der Wurzeloberfläche angelagerten Keime, z. B. durch Ankopplung an Pigmente der 




Die ersten Versuche mit Hilfe von Laserlicht kariöses Dentin zu exkavieren und 
Kavitäten zu präparieren wurden mit Rubinlasern durchgeführt (Goldman et al., 1964). 
Dabei kam es jedoch aufgrund von starken thermischen Wechselwirkungen zu 
Rissbildungen und Verfärbungen der Zähne (Goldman et al., 1964; Lobene und Fine, 




zuließen, jedoch eine Wärmeleitung in umliegende Zahnareale ausgeschlossen werden 
konnte. Die Mikroexplosion kommt durch schlagartiges Verdampfen der organischen 
Matrix und des Wassers zustande, so dass anorganische Bestandteile aus dem 
bestrahlten Zahnmaterial herausgerissen werden. Dieser Prozess läuft jedoch nur bei 
gepulsten Lasern ab, deren Strahlung stark von der organischen Matrix oder Wasser 
absorbiert wird (Dörschel et al., 1993). Energiereiche Pulse zogen jedoch große 
Eindringtiefen mit sich und hatten aufgrund der kräftigen Mikroexplosionen ebenfalls 
ungewollte mechanische Schäden zur Folge. Viel versprechende Ansätze ergaben sich 
Ende der 80er Jahre durch die Einführung des Er:YAG-Lasers (Hibst und Keller, 1989). 
Mit diesem Laser konnte sowohl kariöse als auch gesunde Zahnhartsubstanz bearbeitet 
werden, ohne Entstehung von ausgedehnten thermischen Schäden (Becker, 1995). Da 
die Wellenlänge des Er:YAG-Lasers im Bereich des maximalen Absorptionsspektrum 
von Wasser liegt, bietet er im Vergleich mit anderen Lasertypen die effektivste 
Bearbeitung von Schmelz und Dentin (Bornstein, 2003). Als Nachteil ist jedoch die 
Entstehung einer veränderten Oberflächenstruktur nach der Laserbearbeitung zu sehen, 
so dass die Kavität mit rotierenden Instrumenten nachbearbeitet werden sollte, um einen 
dichten Verbund des Restaurationsmaterials zur Zahnoberfläche zu erhalten (Haller et 
al., 1993; Hoffmann et al., 1992). Bei der Verwendung eines Nd:YAG-Lasers konnten 
hingegen keine makroskopischen Strukturveränderungen der Zahnhartsubstanzen 
beobachtet werden (Altshuler et al., 1991). Seine Wellenlänge liegt jedoch nicht im 
Absorptionsmaximum von Wasser, so dass es zu einer Absorption im pulpalen Gewebe 
mit einer daraus resultierenden thermischen Schädigung kommen kann (Goodies et al., 
2002; Becker, 1995). Da der Nd:YAG-Laser über hervorragende 
Absorbtionseigenschaften von pigmentiertem Gewebe verfügt, erscheint er für die 
Entfernung von kariösem Dentin gut geeignet. Neben dem Er:YAG- und Nd:YAG-Laser 
wurden weitere Versuche der Hartsubstanzabtragung mit dem CO2-Laser durchgeführt. 
Dabei kam es jedoch zu ausgedehnten Rissbildungen (Featherstone und Nelson, 1987). 
Ferner kann es zu irreversiblen Schädigungen der Pulpa kommen. Eine Bearbeitung von 
Schmelz und Dentin durch die Verwendung des CO2-Lasers scheint daher ungeeignet 






1.2.4.  Accidentielle Bestrahlung von Zahnhartsubstanz 
 
Bei der Anwendung von Laserstrahlung in der Mundhöhle kann es neben thermischer 
Schädigung der bestrahlten Gewebe insbesondere an den zahnärztlichen Instrumenten 
zu einer versehentlichen und unkontrollierten Reflexion der Laserstrahlung kommen, so 
dass es zu einer Schädigung benachbarter oraler Weich- und Hartgewebe kommen 
kann (Neiburger und Miserendino, 1988). Messungen mit dem CO2- Laser zeigten eine 
starke Reflexion der Strahlung sowohl an polierten als auch unpolierten 
Füllungsoberflächen. An polierten Goldoberflächen wird bei einem Bestrahlungswinkel 
von 45° im Durchschnitt mehr als 90% der Energie reflektiert (Sievers et al., 1993). 
Polierte Amalgamoberflächen reflektierten 85% der Energie. Die histologische 
Auswertung von mit solchen Laserenergien bestrahlten Gingivapräparaten zeigte schon 
bei geringen Ausgangsleistungen und kurzen Expositionszeiten deutliche 





Trifft ein Laserstrahl auf biologisches Gewebe, können unterschiedliche Eigenschaften 
beobachtet werden. Diese sind abhängig von 
 
- den optischen Eigenschaften der biologischen Materie (z.B. Transmission, 
Absorption, Reflexion oder Streuung) 
- der Wellenlänge der emittierten Strahlung - diese reicht von energiearmer 
Strahlung im Bereich der Infrarotstrahlung bis zur energiereichen Strahlung im 
ultravioletten Spektralbereich 
- der Energieflächendichte pro Zeit 
- der Art der Energieabgabe (mit oder ohne Kontakt zum Gewebe) 
- der zeitlichen Strahlungseigenschaft, z.B. der Impulsdauer und -frequenz 





Wenn ein Laserlicht auf ein Gewebe trifft, können eine Reihe von Prozessen in Gang 
gesetzt werden. Der Strahl kann reflektiert werden, ohne einen Effekt zu haben. Er kann 
aber auch direkt durch das Gewebe passieren, ebenfalls ohne einen Effekt zu erzielen. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass der Strahl absorbiert wird und die Energie 
transferiert wird, z.B in Wärme. Eine letzte Möglichkeit wäre die Streuung, die einen 












Abb. 1: Optische Eigenschaften der Zahnhartgewebe: Nur die absorbierte Energie wird im 
Bestrahlungsfeld wirksam; die reflektierte und transmittierte Laserstrahlung kann zu Nebeneffekten 
außerhalb des eigentlichen Bestrahlungsfeldes führen. 1 = Reflexion, 2 = Transmission, 3 = Absorption, 
Streuung 
 
Um die Energie des Laserstrahls auf das Gewebe übertragen zu können, ist deren 
Absorption wichtig, da nur dieser Anteil wirksam werden kann (Frentzen und Koort, 
1991; Roggan et al., 1997). Die Menge an Energie, die von einem Gewebe absorbiert 
werden kann, hängt neben der verwendeten Wellenlänge und Leistung, sowie von den 
Eigenschaften der einzelnen Gewebe ab. Hierzu zählen z.B. ihr Wassergehalt und 
Pigmentierung (Coluzzi, 2000). Je höher die Absorptionsrate des Gewebes für das 
entsprechende Laserlicht ist, desto größer ist die Auswirkung und Änderung der Materie. 
Das Absorptionsspektrum des zu bearbeitenden Materials kann bereits Aufschluss über 
die mögliche Effektivität eines Lasers geben (Morioka und Tagamori, 1989). Bei hoher 
Absorption verringert sich die Eindringtiefe ins Gewebe, dadurch werden gleichzeitig die 




Die Streuung innerhalb eines Gewebes wird durch die Interaktion von einzelnen Atomen 
oder Molekülen, durch zusammenhängende Atome oder Moleküle (intrazelluläre 
Strukturen, Zellen, Teilchen) oder durch die optische Inhomogenität, die für biologische 
Strukturen charakteristisch ist (Streuungskoeffizient), mit dem Laserlicht verursacht. Das 
Ausmaß der Streuung wird durch den Grad der Absorption beeinflusst: hohe Absorption 
minimiert die Streuung. Die Streuung schwächt auch die Auswirkung der thermischen 
Effekte des Lasers ab, da durch sie das Laserlicht auf eine größere Fläche verteilt wird; 
die Energieflussdichte ist also gering (Dederich, 1993; Frentzen und Koort, 1991). Bei 
biologisch, inhomogenen Geweben sind auch Streuungseffekte zu beobachten, die 
schädigende Nebeneffekte weit über das Bearbeitungsfeld hinaus verursachen können. 
Diese Streustrahlung kann für die Breite der Nekrosezone ausschlaggebend sein 
(Frentzen und Koort, 1995). Je nach Brechungseigenschaften wird die Energie über ein 
unterschiedliches Volumen gestreut, so dass z.B. Destruktionszonen am Rande des 
eigentlichen Arbeitsgebietes unterschiedlich groß ausfallen. 
Ein anderer Teil des Lichtes wird direkt an der Oberfläche reflektiert und er kann somit 
im Gewebe nicht wirksam werden (Frentzen und Koort, 1991). An der Oberfläche von 
Zahnhartsubstanzen, insbesondere beim Schmelz treten die Reflexionserscheinungen 
auf, die eine Energieankopplung verhindern (Taylor et al., 1956). Bei der Reflexion prallt 
das Laserlicht an der Gewebeoberfläche ab und wird nach außen gelenkt. Dies kann an 
äußeren Oberflächen und an Grenzen verschiedenartiger Gewebe (z.B. an der 
Schmelz-Dentin-Grenze) geschehen. Reflexion limitiert somit die in das Gewebe 
eindringende Energie (Frentzen und Koort, 1991; Dederich, 1993). Die Reflexion kann 
jedoch gefährlich werden, da sie unkontrolliert andere Gewebe bestrahlt, was zur 
Zerstörung führen kann (Coluzzi, 2000). 
Bei der  Transmission durchdringen die Laserstrahlen das Gewebe ohne irgendeine 
Wirkung zu entfalten. Das Transmissionsspektrum ist ebenso wie das 
Absorptionsspektrum von der Wellenlänge bzw. der Frequenz der Strahlung abhängig 
(Frentzen und Koort, 1991). Je nach Wellenlänge kann die applizierte Energie z.B. 
Schmelz und Dentin ohne große Energieverluste durchdringen, um dann in tieferen 
Gewebsschichten, aufgrund ihrer abweichenden Zusammensetzung, absorbiert zu 




was von therapeutischem Nutzen, als auch für unerwünschte Nebeneffekte 
verantwortlich sein kann.  
 
Bei der Interaktion zwischen Laser und Gewebe können im Weiteren folgende Effekte 
beobachtet werden: 
  
- der photochemischen Effekt als nichtthermischer Effekt, wie z.B. die Biostimulation 
und photodynamische Therapie 
- die photothermische Wirkung als thermischen Effekt, wie z.B. die Koagulation und 
Vaporisation 




Grundlage der Photochemie ist die Veränderung der chemischen und physikalischen 
Eigenschaften von Atomen und Molekülen durch ihre Anregung nach Absorption von 
Photonen. Die thermischen Effekte der Laserstrahlung treten dabei in den Hintergrund. 
Man unterscheidet die photoinduzierte Isomerierung von der photoinduzierten 
Ionisierung und Dissoziation, die ihrerseits zur photoinduzierten Synthese führen können  








Abb. 2: Photochemische Effekte der Laserenergie. Durch Absorption der Laserenergie wird das Molekül 
angeregt. Das angeregte Molekül kann in Abhängigkeit  von der Zahl der absorbierten Photonen in 
Radikale zerfallen (Photodissoziation), Elektronen abgeben (Photoionisierung) oder in eine andere 





Der photochemische Effekt stimuliert eine chemische Reaktion, wie z.B. die Aushärtung 
von Kompositen. Es können jedoch auch chemische Verbindungen getrennt werden, 
wie bei der photodynamischen Therapie, die in der Onkologie eine wichtige Rolle spielt 
(Coluzzi, 2000), neuerdings aber auch in der Zahnmedizin immer mehr an Bedeutung 
gewinnt (Braun, 2007). 
 
Photothermische Wirkung 
Bei der Absorption des Laserlichts erfolgt eine Umwandlung der elektromagnetischen 
Strahlung in Wärmeenergie, das Material wird erwärmt. Wird der Siedepunkt des 
Gewebes überschritten, tritt Wasser als Dampf aus und das Gewebe trocknet aus. Bei 
weiterer Temperaturerhöhung wird eine chemische Zersetzung und Verkohlung 
(Karbonisierung) beobachtet (Abb. 3). Die Temperaturerhöhnung und ihre 
Tiefenwirkung, die durch die Laserstrahlung hervorgerufen werden kann, sind abhängig 
von den optischen Eigenschaften der Probe, der Wärmeleitfähigkeit und der 
Wärmespeicherung des Materials, sowie vom Wärmeabfluss, falls 













Abb. 3: Photothermische Wirkung der Laserstrahlung. Durch Absorption der Strahlung entsteht Hitze, 
durch die Wasser verdampft und Eiweiße denaturiert werden. 
 
Die thermomechanische Bearbeitung von Gewebeproben ist eine Variante der 
thermischen Wechselwirkung vor allem bei Knochen und Zahnhartsubstanzen. Wird die 




absorption der Strahlung z.B. durch Wasser in Abhängigkeit von morphologischen 
Strukturen zu einer eng umschriebenen Erhitzung von organischen Gewebeanteilen 
kommen. Infolge der schlagartigen Verdampfung von Wasser treten Mikroexplosionen 
auf, die das umgebende Gewebe aus der Kavität herausreißen. Die thermische 
Belastung des Gewebes ist geringer als bei rein thermischer Wechselwirkungsweise. 
Eine effektive Abtragung von Knochen und Dentin scheint möglich (Oho und Morioka, 










Abb. 4: Thermomechanische Bearbeitung am Beispiel von Zahnhartsubstanz. Mikroexplosionen in stark 
absorbierenden wasserhaltigen Zonen führen zur Zerstörung des Gewebes. Detail: Dentin mit 




Bei sehr kurzen Laserpulsen (< 1 µs) und Energieflussdichten von > 107 W/cm2 können 
Gewebe durch sogenannte photoablative Prozesse zerlegt werden. In 
Modellvorstellungen geht man von einer laserinduzierten Dissoziation der 
Molekülstrukturen bzw. einer „thermomechanischen Dekomposition“ aus, die sich auf 
Schichtdicken von wenigen Mikrometern beschränkt. Eine Übertragung von 
Wärmeenergie in die Umgebung ist durch die sehr kurze Interakionszeit stark 
eingeschränkt. Laserenergie, die während des Ablationsprozesses nicht absorbiert 













Abb. 5: Photoablation durch laserinduzierte Dissoziation. Durch Absorption energiereicher Photonen 
während weniger Nanosekunden werden die chemischen Bindungen gebrochen und die entstehenden 
Molekülfragmente  durch Absorption bis dahin unverbrauchter Photonen mit hoher Geschwindigkeit aus 




Mit sehr hohen Energiedichten und ultrakurzen Laserpulsen kann im Fokus des 
Laserstrahls durch die dort sehr hohen elektrischen Feldstärken die Materie ionisiert 
werden. Dieser Prozess ist unabhängig von der Absorption der Strahlung durch Materie 
und wird deshalb auch in transparenten Medien wie Luft beobachtet. Im so 
entstandenen Plasma wird die Laserenergie sehr effektiv absorbiert. Die bei diesem 
Vorgang entstehende Schockwelle kann zur Mikrofragmentierung, zur Photodisruption, 
z.B. von Festkörpern führen. Die aufgebauten Druckwellen liegen in einer 












Abb. 6: Photodisruption: Der „optische Durchbruch“ liegt im Fokus des Laserstrahls, die von dort 




1.4. Optische Eigenschaften von Dentin 
 
Bei der Zahnhartsubstanz Dentin handelt es sich um ein vitales Gewebe, das zu 
adaptativen und defensiven Reaktion fähig ist. Während der Zahnbildung mauern sich 
die dentinbildenden Zellen (Odontolasten) nicht ein, sondern ziehen sich aus der dicker 
werdenden Dentinschicht zurück und hinterlassen lediglich einen verlängerten Fortsatz 
im Dentin. Es entsteht somit radiär von der Pulpa ausgehend die Dentinkanälchen, die 
den so genannten wasserähnlichen Dentinliquor enthalten. Dieser steht unter einem 
Druck von 35 mm Hg (Schroeder, 2000). Je nach Intensität kann die Wechselwirkung 
des Lichtes und der Zahngewebe in drei Gattungen eingeteilt werden:  
 
- Lineare (unabhängig von der Intensität) 
- Nicht lineare (fakultativ abhängig von der Intensität) 
- Kraftwechselwirkung (obligat abhängig von der Intensität) 
 
Die linearoptischen Eigenschaften der Zahnhartgewebe weisen fünf Problembereiche 
auf: 
- Reflexion und der Durchgang an der Zahnoberfläche 
- Lichtausbreitung im Zahnschmelz 
 -Reflexion und Lichtdurchgang an der Schmelz-Dentin-Grenze 
- Lichtausbreitung im Dentin 
- Reflexion und Lichtdurchgang an der Pulpa-Dentin-Grenze 
 
Bei der Lichtausbreitung im Zahnschmelz und im Dentin ist das Phänomen der 
Wellenausbreitung beschrieben (Altshuler et al., 1991). In Zahnhartgeweben kommt es 
neben der Streuung von Licht teilweise auch zu einem Lichteinfang in die Wellenleiter. 
Diese sind im Zahnschmelz durch die Schmelzprismen und am Dentin durch die amorph 
mineralisierte Substanz zwischen den Dentinkanälchen definiert. Durch die 
Besonderheit der Lichtausbreitung in diesen Wellenleitern entsteht dort eine 
Lichtabschwächung. Die Anisotropie der  Lichtschwächung in den Wellenleitern ist eine 
wichtige Folgerung, um die Lichtausbreitung in den Wellenleitern zu verstehen. Das 




davon ob die Wellenleiter parallel oder rechtwinklig  vom Strahl getroffen werden 
(Altshuler, 1993). So ist die Transparenz sehr hoch, wenn der Laserstrahl im 90° Winkel 
auf die Wellenleiter trifft. Eine komplette Darstellung des Zahnes als optisches Modell ist 
aufgrund der vielen zu berücksichtigen Faktoren kaum möglich. Die weitere Erforschung 
optischer Parameter der Zahnhartsubstanz wird in Zukunft sicherlich eine wichtige 
Grundlage für die Weiterentwicklung und Verbesserung des Lasermethoden auf diesem 
Gebiet sein (Altshuler, 1993). Die optischen Eigenschaften von Zahnhartgewebe werden 
charakterisiert durch den Brechungsindex der Materie, den Streukoeffizienten, den 
Absorptionskoeffizienten und die Streuungsanisotropie (Wigdor et al., 1995). Welche 
Effekte an der Zahnhartsubstanz geschehen, hängt von der Energieverteilung und der 
deponierten Gesamtenergie im Zahn ab (Moritz, 2006). Zahnschmelz und Dentin 
verhalten sich aufgrund ihrer Zusammensetzung deutlich unterschiedlich im Bezug auf 
ihre optischen Eigenschaften (Moritz, 2006). Dentin enthält im Gegensatz zu Schmelz 
einen erhöhten Anteil von Wasser und Proteinen. Im sichtbaren Wellenlängenbereich 
(400-700 nm) ist nur eine geringe Absorption vergleichbar zum Schmelz festzustellen, 
wohingegen die Streuung im Dentin erheblich höhere Werte zeigt als im Schmelz. Der 
eigentliche Unterschied zwischen Schmelz und Dentin liegt im Streukoeffizienten. Im 
Zahnschmelz nimmt er mit zunehmender Wellenlänge ab, im Dentin dagegen bleibt er 
relativ gleich (Moritz, 2006). 
Im mittleren Infrarotbereich nimmt der Absorptionskoeffizient im Dentin als auch im 
Schmelz enorm zu. Das heißt, dass die Laserenergie direkt an der Oberfläche 
absorbiert wird und der Streuungskoeffizient vernachlässigbar ist (Wigdor et al., 1995).  
 
 
1.5. Bewertung der unterschiedlichen Wellenlängen im Bereich der 
Diodenlaser 
 
Die Wellenlängen von 810 nm und 980 nm werden gut von pigmentierten Geweben und 
weniger gut von Zahnhartsubstanzen absorbiert. Die Verwendung von Diodenlasern mit 
diesen Wellenlängenbereichen eignen sich daher im besonderen Maße für die 
Desinfektion von Wurzelkanälen, insbesondere der Dentintubuli (Karlovic et al., 2005;  




al., 1997b; Gutknecht et al., 2004) oder als adjuvante Therapie bei der parodontalen 
Behandlung bei der Taschendekontamination, ohne hierbei einen unmittelbar 
schädigenden Einfluss auf Zahnstrukturen wie Schmelz oder Dentin zu nehmen 
(Coluzzi, 2000). Für den Einsatz in der Endodontie haben sich Diodenlaser beider 
Wellenlängen bewährt (Wang et al., 2005). Da jedoch die Absorption von Wasser bei 
der Wellenlänge von 980 nm höher ist als bei 810 nm, kommt es bei der Verwendung 
dieser Wellenlänge im Wurzelkanal mit 30%-40% zu einer geringeren 
Bakterienreduktion als bei 810 nm mit einer Keimreduktion von 63% (Gutknecht et al., 
2004). Verglichen mit einem Nd:YAG Laser, der bei einer Wellenlänge von 1064 nm 
arbeitet, ist die Penetrationstiefe in die Dentinkanälchen geringer. Dies führt jedoch auch 
zu einer Herabsetzung von nicht beabsichtigten, thermischen Nebenwirkungen auf das 
parodontale Gewebe und den Alveolarknochen (Wang et al., 2005). Was den 
thermischen Effekt betrifft wurde sowohl für die Diodenlaser der Wellenlänge 810 nm als 
auch 980 nm gezeigt, das alleinig der gewählte Wellenlängenbereich nicht über einen 
kritischen, das Gewebe zerstörenden Temperaturbereich, führt (Gutknecht et al., 2005; 
Wang et al., 2005). Verglichen mit anderen Lasertypen, z.B. Er:YAG, Er;Cr:YAGG und 
Nd:YAG, werden bei den Diodenlasern die geringsten Temperaturveränderungen 
beobachtet (Schoop et al., 2004). Verantwortlich für eine Temperaturerhöhung waren 
die jeweilig verwendeten Therapiedauer (Moritz et al., 1997a). 
In der Parodontologie kommt es zur Anwendung der Diodenlaser im 
Wellenlängenbereich 810 nm und 980 nm zur unterstützenden Therapie nach der 
mechanischen Bearbeitung der Wurzeloberflächen (Borrajo et al., 2004). Hierdurch soll 
durch Bestrahlung mit Laserlicht Hypersensitivitäten vorgebeugt und die parodontale 
Tasche desinfiziert werden (Gutknecht et al., 2001). Dadurch, dass 96% der 
parodontalpathogenen Keime pigmentiert sind, kommt es durch die entsprechenden 
Wellenlängen zu einer Absorption und zur selektiven Zerstörung der Bakterien. Der 
antimikrobielle Effekt der Laserbestrahlung konnte in Studien bestätigt werden 
(Dörtbudak et al., 2001; Bach et al., 2000). Unterschiedliche Beobachtungen gibt es 
bezüglich dem Vorkommen von Nebeneffekten, wie Veränderungen der 
Wurzeloberfläche. Während in einigen Studien keine Veränderungen der 
Zahnhartsubstanzen angegeben wurden (Borrajo et al., 2004; Castro et al., 2006; 




Karbonisierungserscheinungen und Oberflächenabsprengungen der Wurzeloberfläche 
beobachtet werden (Kreisler et al., 2002a; Kreisler et al., 2002b; Schwarz et al., 2003), 
wofür teilweise Blutbestandteile bzw. das Hämoglobin, welches gut die Wellenlängen 
810 nm und 980 nm absorbiert, verantwortlich erscheint (Kreisler et al., 2002b).  
Für die Weichgewebschirurgie hat sich der 810 nm Diodenlaser bewährt. Es konnte 
gezeigt werden, dass im Verglich zum Nd:YAG-Laser eine bessere Schnittführung sowie 
eine höhere Koagulation erzielt werden kann, was eine höhere Blutarmut im 
Operationsgebiet und somit eine bessere Sicht des Behandlers bietet (Rastegar et al., 
1992). Diese Wirkung ist auch hier auf die erhöhte Absorption der Laserstrahlung durch 
Hämoglobin begründet. Durch diese höhere Absorption wurden allerdings auch kleinere 
Penetrationstiefen verglichen mit einem Nd:YAG-Laser beobachtet (Wilder-Smith et al., 
1997; Perry et al., 1997). In einer anderen Studie konnten jedoch tiefere Inzisionen mit 
einem 810 nm Diodenlaser verglichen zu CO2- bzw. Nd:YAG-Laserbestrahlungen 
festgestellt werden (Goharkhay et al., 1999). Auch für den 980 nm Diodenlaser konnte 
eine gute Koagulationsfähigkeit gezeigt werden (Romanos und Nentwig, 1999). 
Verglichen mit anderen Lasern wurde ein besser definierter Inzisionsrand festgestellt.  
Jedoch wurde eine erhöhte thermische Wirkung im Weichgewebe mit erhöhter Gefahr 
der Nekrosenbildung beschrieben (Krause und Frentzen, 2007). Die gewünschte 




1.6. Gewebedesinfektion in der Endodontie mit Diodenlasern 
  
Der Erfolg einer endodontischen Behandlung basiert hauptsächlich auf der Eliminierung 
der Mikroorganismen im Wurzelkanal (Byström und Sundqvist, 1981; Sjögren et al., 
1990). Neben einer manuellen oder maschinellen Instrumentierung der 
Wurzelkanalwände kann ein gleichzeitiges Spülen mit Natriumhypochloritlösung 
(NaOCl) bei einmaliger Anwendung die Anzahl der Bakterien auf 50% reduzieren 
(Sundqvist, 1993). Problematisch erscheint hierbei jedoch die geringe Eindringtiefe von 
Spüllösungen von nur ungefähr 100 µm - 130 µm in die Dentintubuli (Berutti et al., 




Dentintubuli vorzudringen (Kouchi et al., 1980). Zum Abtöten der Bakterien ist es 
wichtig, dass die Spüllösung in direktem Kontakt mit den Mikroorganismen steht. Um 
dieses Ziel zu erreichen kommen Ultraschallgeräte zur Erhöhung der 
Reinigungseffektivität von Wurzelkanälen zum Einsatz. Durch die Ultraschallwellen kann 
die Spüllösung tiefer in die Dentinschichten eindringen und bei einmaliger Anwendung 
sogar 70% der Bakterien eliminieren (Sjögren und Sundqvist, 1987). Bezogen auf die 
Eindringtiefe in die Dentintubuli zeigten sich ultraschallaktivierte Spülmethoden der 
manuellen Spülung überlegen (Schrader, 2007). Weitere, auf Druck-Saug Technologie 
basierende Spülsysteme bei denen eine Eindringtiefe der Spüllösungen in die 
Dentinkanälchen von über 250 µm erreicht werden, sind viel versprechend (Hauser et 
al., 2007). 
Der Einsatz von Diodenlasern in der Endodontie hat, durch seine in vitro und in vivo 
Studien nachgewiesenen desinfizierenden Wirkung im Wurzelkanal, an Bedeutung 
gewonnen (Gutknecht et al., 2000, 2004; Wang et al., 2005; Schoop et al., 2004; Klinke 
et al., 1997). Aufgrund der physikalischen Gegebenheiten des Laserlichts im nahen 
Infrarotbereich sind es neben dem Nd:YAG-Laser die Diodenlaser, deren Wellenlängen 
nur wenig von der Zahnhartsubstanz absorbiert werden und daher in den tiefen 
Dentinschichten ihre Wirkung entfalten können. Genau diese Tatsache wird z.B. bei der 
Wurzelkanaldesinfektion genutzt. Das Laserlicht bzw. Laserenergie kann mit Hilfe von 
feinen optischen Fasern bis in die apikale Region des Wurzelkanals hineingebracht 
werden (Frentzen, 2002; Stabholz et al., 2003). Somit können für Spüllösungen 
unerreichbare Teile des tubulären Systems erreicht und Bakterien eliminiert werden 
(Klinke et al., 1997). Durch eine tiefe Penetration in das tubuläre Gewebe wird eine 
ausreichende Bakterizidie auch in den tieferen Schichten erreicht. Der Einsatz von 
Lasern in der Endodontie zielt auf die Keimreduktion im Wurzelkanal speziell in den 
lateralen Dentintubuli ab. Untersuchungen zu Diodenlasern mit einer Wellenlänge von 
810 nm lieferten nach mikrobiologischen Untersuchungen Erfolg versprechende 
Ergebnisse. Die mit E.coli und Enterococcus faecalis  beimpften Wurzelkanäle bei 
extrahierten Zähnen bovinem Ursprungs zeigten durchschnittliche Reduktionen der 
Bakterienbesiedlung durch die Bestrahlung mit dem Diodenlaser von bis zu 99,9% 
(Moritz et al., 1997a; Gutknecht et al., 1997). In Vergleichsstudien mit konventionellen 




Keime bereits nach der ersten Bestrahlung beobachtet (Moritz et al., 1997d), bzw. 
konnte ein tendenziell besseres Resultat erzielt werden, verglichen mit 
Natriumhypochlorit jedoch ohne statistische Signifikanz (Gutknecht et al., 2002). Von 
Vorteil ist, das der Diodenlaser, verglichen mit einem Nd:YAG-Laser, einen ähnlichen 
bakteriziden Effekt aufweist, es aufgrund der etwas geringeren Penetrationstiefe der 
Laserstrahlung in die Dentinkanälchen jedoch zu einem etwas geringeren 
Temperaturanstieg kommt (Wang et al., 2005; Moritz et al., 1997d). Der antibakterielle 
Effekt war bei Verwendung eines 810 nm Diodenlasers höher als bei einem 980 nm 
Diodenlaser, was auf eine höhere Energietransmission im Dentin zurückzuführen ist 
(Gutknecht et al., 2000, 2004). Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass unter 
Verwendung von Diodenlasern verschiedener Wellenlängen die bakterizide Wirkung im 
Dentin der Wurzelkanalwand von der Dentindicke, der eingestellten Leistung des Lasers 
sowie von der verwendeten Wellenlänge abhängt. Was die thermische Wirkung angeht, 
so konnte bei adäquater Parameterwahl auch für diesen Wellenlängenbereich eine 
Erwärmung, die über einen kritischen, das Gewebe zerstörenden Temperaturbereich 
hinausgeht, ausgeschlossen werden.  
 
 
1.7. Ziel der vorliegenden Arbeit 
 
Die Ergebnisse der vorgenannten Untersuchungen mit Diodenlasern bezogen auf die 
antibakterielle Wirkung im Wurzelkanal und damit ihrer Energietransmission durch das 
Wurzeldentin wurden mit Dentinproben bovinem Ursprungs durchgeführt. Ziel der 
vorliegenden Studie war es daher zu überprüfen, inwieweit ein Unterschied in der 
Energietransmission bei Verwendung von humanem Dentin unterschiedlicher Dicken mit 
Diodenlasern der Wellenlängenbereiche 809 nm und 970 nm vorliegt und inwiefern der 












2.1.1. Der SIROLaser® 
 
Bei dem SIROLaser® (Sirona, Bensheim; Abb. 7) handelt es sich um einen Diodenlaser 
der Klasse IV. Er arbeitet bei einer Wellenlänge von 970 nm bei einer Leistung zwischen 
0,5 bis 7 W und einer Frequenz von 1 Hz bis 10 kHz. Über flexible Fasern variabler 
Dicken (200 µm, 320 µm oder 400 µm) wird das Laserlicht zum Zahn geleitet. In dem 
vorliegenden Versuch wurde eine Quarzfaser mit einem Durchmesser von 320 µm und 
einer Länge von 3 m verwendet (Sirona, Bensheim). Die gewählten Laserparameter 























2.1.2. Der ORA-LASER 01 I.S.T.® 
 
Bei dem Diodenlaser ORA-LASER 01 I.S.T.® (Oralia, Konstanz, Abb. 8) handelt es sich 
um einen Gallium-Aluminium-Arsenid-Injektionslaser. Der Laser arbeitet bei einer 
Wellenlänge von 809 nm bei einer Leistung zwischen 0 bis 6 W und einer Frequenz von 
10-50 Hz. Auch hier wurde eine 320 µm Faser mit einer Länge von 3 m verwendet. Die 













Abb. 8: ORA-Laser 01 I.S.T.®: Diodenlaser mit einer Wellenlänge von 809 nm 
 
 
2.1.3. Vorbereitende Maßnahmen 
 




Insgesamt wurden zehn, aus parodontologischen Gründen frisch extrahierte Molaren in 
Natrium-Azid (0,001% NaN3) gelagert. Anschließend wurden die Zähne in horizontaler 
Richtung mit einem Dreikomponentenkleber (Technovit 4000, Heraeus Kulzer GmbH, 




mit Hilfe einer Innenlochsäge (Sägemikrotom 1600, Leitz, Leica Vertriebs GmbH, 
Bensheim) parallel zur Pulpa Längsschnitte angefertigt (Abb.9), die sich in jeweils 10 
Schnitte von 100 µm, 200 µm und 300 µm aufteilten. Insgesamt erhielt man so 60 
Messpunkte, die sich auf jeweils 10 Messpunkte im apikalen sowie im mittleren 



















Abb. 9: Beispiel für einen aus Molaren gefertigten Zahnschnitt. Messungen der Transmission im Dentin im 





Zur Messung der Transmission wurden die Zahnschnitte mit Blauwachs auf einer 
Plexiglasscheibe befestigt. Um die Messungen durch den Kunststoff der Platte nicht zu 
beeinflussen, wurde in diese ein 1 cm großes Loch geschnitten. Die so mit den 
Zahnschnitten präparierte Platte wurde in eine Haltevorrichtung eingespannt, dessen 
Winkel sich variabel einstellen ließ. Vor der Plexiglasplatte wurde die jeweilige 







Plexiglasplatte befand sich in einem Abstand von 4 cm ein Messkopf (Scientech, 
Boulder (Co),  USA) mit dem die jeweilige Leistung, angegeben in Watt [W], gemessen 
werden konnte. Hieraus ließ sich die jeweilige Transmission der Laserenergie durch den 


















Abb. 10: Versuchsaufbau zur Messung der Lasertransmission: Über eine Faser wird das Laserlicht zu den 
auf einer Plexiglasplatte befestigten Zahnschnitt geleitet. Die Transmission wurde mit Hilfe einer dahinter 
liegenden an einen Wattmesser angeschlossenen Membran gemessen und in Watt [W] angegeben. Der 
Winkel der Faserspitze zum Dentinschnitt ließ sich variabel verändern 
 
 
2.2. Durchführung der Untersuchung 
 
2.2.1. Messung der Transmission im Dentin  
 
Vor den Messungen wurden die Laser zueinander geeicht: hierzu wurden die 




Wattmeter gemessene Leistung 1 Watt betrug. Daraus ergaben sich Einstellungen beim 
SiroLaser® von 1,3 W und beim ORA-LASER 01 I.S.T.® von 2,1 W. Um die Ab-
hängigkeit des auftreffenden Winkels der Laserstrahlung zur Zahnprobe auf die 
Transmission der Laserstrahlung zu evaluieren, wurden die Messungen in einem Winkel 
der Faserspitze zu den Zahnschnitten von 90°, 45° sowie 30° durchgeführt.  
 
 
2.2.2. Dokumentation der Proben 
 
Zur Dokumentation wurden die Proben über einen an ein Mikroskop (Wild, Heerbrugg, 
Schweiz) angeschlossenen Fotoautomaten (Wild MPS 45 Photoautomat, Wild, 
Heerbrugg, Schweiz) bei sechsfacher Vergrößerung im Durchlichtverfahren fotografiert.  
 
 
2.3. Statistische Auswertung 
 
Um die Dentinproben als statistische Einheit betrachten zu können, wurde der Mittelwert der 
Messungen im apikalen und mittleren Wurzeldrittel erhoben. Für die statische Analyse 
wurden sowohl Median, Minimum und Maximum berechnet. Die erhobenen Werte der 
Transmission wurden mit Hilfe des Shapiro-Wilk Tests auf Normalverteilung überprüft. Da 
nicht alle Werte normal verteilt waren, wurden sie mit dem Wilcoxon-Test verglichen. 
Unterschiede wurden mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 0,05 als statistisch 








Die Energietransmission des Laserlichts durch das Dentin war abhängig von der 
verwendeten Wellenlänge, der Dicke des Dentinschnittes und von dem verwendeten 
Anstellwinkel der Faserspitze zur Dentinoberfläche. 
Unabhängig von dem verwendeten Anstellwinkel der Faserspitze der Laser und der 
Dentindicke waren die gemessenen Transmissionswerte [W] bei den Wellenlängen   809 
nm und 970 nm signifikant unterschiedlich (p < 0,05, Wilcoxon, Abb. 11). Diese fielen für 
den 809 nm Diodenlaser geringer aus. Der Median lag bei Verwendung der Wellenlänge 
von 809 nm bei 0,28 [W] (Min: 0,1, Max: 0,8) und bei 970 nm bei 0,4 [W] (Min: 0,1, Max: 



















Abb. 11. Boxplot-Diagramm aller gemessenen Werte der Energietransmission [W] bei 809 nm und 970 
nm (n=30). Signifikanter Unterschied zwischen den verwendeten Wellenlängen (p< 0,05, Wilcoxon). 




Durch Verringerung des Anstellwinkels der Faserspitze der verwendeten Laser zur 
Oberfläche der Dentinschnitte verringerten sich auch die gemessenen Werte für die 
Transmission. Diese waren sowohl innerhalb eines Wellenlängenbereichs als auch im 
Vergleich der Laser untereinander signifikant unterschiedlich (p < 0,05, Wilcoxon,    Abb. 
12). Bei Verwendung der Wellenlänge von 809 nm betrug der Median bei einem 
Anstellwinkel von 90° 0,45 [W] (Min: 0,2, Max: 0,8) bzw. 0,28 [W] (45°, Min: 0,1, Max: 
0,6) und 0,2 [W] (30°, Min: 0,2, Max: 0,5). Bei der Wellenlänge 970 nm lag der Median 
der Werte bei einem Anstellwinkel von 90° bei 0,55 [W] (Min: 0,15, Max: 0,9), 0,4 [W] 




















Abb. 12. Boxplot-Diagramm der Energietransmissionswerte [W] abhängig von dem verwendeten 
Anstellwinkel zwischen der Faserspitze der Laser und dem Zahnschnitt (n = 30). Verringerung der 
Transmission bei Abflachung des Anstellwinkels bei beiden Wellenlängen. Boxplots zeigen Median, 
Minimum und Maximum sowie Ausreißer 
 




Bei Zunahme der Dicke [µm] der Dentinschnitte konnte innerhalb beider 
Wellenlängenbereiche eine statistisch signifikante Verringerung der 
Transmissionsleistung beobachtet werden (p < 0,05, Wilcoxon) (Abb. 13). Bei 
Verwendung der Wellenlänge von 809 nm und einer Dicke des Zahnschnitts von       100 
µm betrug der Median 0,35 [W] (Min: 0,1, Max: 0,7), bei 200 µm 0,3 [W] (Min: 0,1, Max: 
0,6) und bei 300 µm 0,2 [W] (Min: 0,1, Max: 0,8) während bei 970 nm der Median bei 
100 µm 0,45 [W] (Min: 0,1, Max: 0,9), bei 200 µm 0,35 [W] (Min: 0,1, Max: 0,8) und bei 























Abb. 13. Boxplot-Diagramm der Energietransmission [W] bezogen auf die Dicken [µm] der Zahnproben (n 
= 30). Verringerung der Transmission bei Zunahme der Dentindicke. Boxplots zeigen Median, Minimum 





809 nm 970 nm 
p > 0,05 
Eine Verringerung der Transmissionsleistung bei Abflachung der Winkeleinstellung 
konnte auch innerhalb der unterschiedlichen Dentindicken bei Verwendung der 
verschiedenen Wellenlängen gezeigt werden (p < 0,05, Wilcoxon, Abb. 14 a-c). Bei 
einer Dentindicke von 100 µm und Verwendung der Wellenlänge von 809 nm betrug der 
Median 0,53 [W] (Min: 0,3, Max: 0,7) bei einer Winkeleinstellung von 90°, 0,33 [W]  (Min: 
0,2, Max: 0,55) bei 45° und 0,25 [W] (Min: 0,1, Max: 0,45) bei 30°. Bei gleicher 
Dentindicke und Verwendung der Wellenlänge von 970 nm lag der Median bei 0,65 [W] 
(Min: 0,25, Max: 0,9) bei 90°, 0,48 [W] (Min: 0,15, Max: 0,65) bei 45° und 0,3 [W]     





















Abb. 14 a. Boxplot-Diagramm der Energietransmission [W] bei einer Dentindicke von 100 µm (n = 10). 
Verringerung der Transmission bei Abflachung der Winkeleinstellung in beiden Wellenlängenbereichen. 









Bei einer Dentindicke von 200 µm und Verwendung der Wellenlänge von 809 nm betrug 
der Median 0,45 [W] (Min: 0,2, Max: 0,6) bei 90°, 0,3 [W] (Min: 0,15, Max: 0,5) bei 45° 
und 0,2 [W] (Min: 0,1, Max: 0,4) bei 30°. Bei gleicher Dentindicke und Verwendung der 
Wellenlänge von 970 nm lag der Median bei 0,6 [W] (Min: 0,25, Max: 0,8) bei 90°,    0,38 






















Abb. 14 b. Boxplot-Diagramm der Energietransmission [W] bei einer Dentindicke von 200 µm (n = 10). 
Verringerung der Transmission bei Abflachung der Winkeleinstellung in beiden Wellenlängenbereichen.  
Boxplots zeigen Median, Minimum und Maximum  
 
Bei einer Dentindicke von 300 µm und Verwendung der Wellenlänge von 809 nm betrug 
der Median 0,28 [W] (Min: 0,2, Max: 0,8) bei einem Winkel von 90°, 0,18 [W] (Min: 0,1, 
Max: 0,6) bei 45° und 0,1 [W] (Min: 0,1, Max: 0,5) bei 30°. Bei gleicher Dentindicke und 
Verwendung der Wellenlänge von 970 nm lag der Median bei 0,48 [W] (Min: 0,15,   Max: 
0,9) bei 90°, 0,3 [W] (Min: 0,15, Max: 0,6) bei 45° und 0,15 [W] (Min: 0,1, Max: 0,5) bei 
30° (Abb. 14 c).   























Abb. 14 c. Boxplot-Diagramm der Energietransmission [W] bei einer Dentindicke von 300 µm. 
Verringerung der Transmission bei Abflachung der Winkeleinstellung in beiden Wellenlängenbereichen. 
Boxplots zeigen Median, Minimum und Maximum sowie Ausreißer 
 
Keine Unterschiede in der Transmission zwischen den verschiedenen Wellenlängen 
konnten einzig innerhalb der Dentindicken von 100 µm und 300 µm bei einer 
Winkeleinstellung von 30° beobachtet werden (p > 0,05, Wilcoxon, Abb. 14 a und c). 
c 
809 nm 970 nm 






Der Erfolg einer endodontischen Behandlung basiert hauptsächlich auf der Eliminierung 
der Mikroorganismen im Wurzelkanal (Byström und Sundqvist, 1981; Sjögren et al., 
1990). Um dieses Ziel zu erreichen werden zusätzlich zu der manuellen oder 
maschinellen Instrumentierung die Wurzelkanäle mit Natriumhypochloritlösung gespült. 
Problematisch erscheint hierbei jedoch die geringe Eindringtiefe von Spüllösungen 
(Berutti et al., 1997). Demgegenüber sind Bakterien in der Lage bis zu einer Tiefe von 
1100 µm in die Dentintubuli vorzudringen (Kouchi et al., 1980). Zum Abtöten der 
Bakterien ist es wichtig, dass die Spüllösung in direktem Kontakt mit den 
Mikroorganismen steht. Um dieses Ziel zu erreichen, kommen ultraschallaktivierte 
Spülmethoden oder auf Druck-Saug Technologie basierende Systeme zum Einsatz 
(Hauser et al., 2007; Schrader, 2007). Auch hat der Einsatz von Lasersystemen, 
insbesondere von Diodenlasern, in der Endodontie an Bedeutung gewonnen (Gutknecht 
et al., 2000, 2004; Wang et al., 2005; Schoop et al., 2004; Klinke et al., 1997). Da nur 
durch eine tiefe Penetration in das tubuläre Gewebe eine ausreichende Bakterizidie 
auch in den tieferen Dentinschichten erreicht werden kann, hängt die antibakterielle 
Wirkung des Laserlichts in hohem Maße von seiner Transmission durch das 
Wurzeldentin ab. 
In der vorliegenden Studie konnte gezeigt werden, dass die Transmission des 
Laserlichts durch das Dentin abhängig von der verwendeten Wellenlänge, der Dicke des 
Dentinschnittes und von dem verwendeten Anstellwinkel der Faserspitze zur 
Dentinoberfläche war. Bei Zunahme der Dicke des Dentinschnitts konnte innerhalb der 
beiden untersuchten Wellenlängenbereiche eine statistisch signifikante Verringerung der 
Transmissionsleistung beobachtet werden. Diese Ergebnisse unterstreichen die 
Beobachtungen von anderen Studien, in der ein 810 nm und ein 980 nm Diodenlaser 
verwendet wurde (Gutknecht et al., 2000, 2004). In diesen Studien wurden die 
Bakterienreduktionen in Abhängigkeit von verschieden dicken Wurzeldentinscheiben 
nach Laserbestrahlung evaluiert. Diese waren, wie auch in der vorliegenden Arbeit 100 
µm, 300 µm und 500 µm dick. Mit zunehmender Dentindicke wurden weniger Bakterien 
eliminiert, was auf eine Abnahme der Energietransmission der Laserstrahlung durch das 




Unabhängig von dem verwendeten Anstellwinkel der Faserspitze der Laser und der 
Dentindicke waren die in der vorliegenden Arbeit gemessenen Transmissionswerte bei 
den Wellenlängen 809 nm und 970 nm signifikant unterschiedlich. Für den 970 nm 
Diodenlaser konnte eine signifikant höhere Energietransmission im Vergleich zu dem 
809 nm Diodenlaser gezeigt werden. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu den 
Ergebnissen anderer Untersuchungen (Gutknecht et al., 2000, 2004). Der Vergleich in 
diesen Untersuchungen zwischen einem 810 nm und 980 nm Diodenlaser zeigte eine 
geringere bakterizide Wirkung und somit geringere Transmissionsleistung bei 
Verwendung der Wellenlänge von 980 nm, was durch eine erhöhte Wasserabsorption 
bei einer Wellenlänge von 980 nm begründet werden könnte. Dieser Unterschied in den 
Energietransmissionen der verschiedenen Wellenlängenbereichen könnte auf die 
Verwendung unterschiedlichen Zahnmaterials und ihrer Charakteristika zurückzuführen 
werden. Im Gegensatz zu der vorliegenden Arbeit, in der humane Dentinproben 
verwendet wurden, wurde in den anderen Studien Frontzähne bovinem Ursprungs 
herangezogen (Gutknecht et al., 2000, 2004). Die Substitution humaner Zähne durch 
Rinderzähne für wissenschaftliche Untersuchungen ist bekannt. Für den Zahnschmelz 
liegen einige Untersuchungen im Rahmen von werkstoffkundlichen Studien vor (Fitchie 
et al., 1993; Kells und Kennedy, 1995; Nakamichi et al., 1983), jedoch sind für das 
Dentin nur wenige Vergleichsstudien bekannt. Untersuchungen zu den physikalischen 
Eigenschaften von humanen und bovinen Dentin zeigten, dass die chemische 
Zusammensetzung beider Dentinarten sehr ähnlich ist, jedoch Unterschiede in der 
Dichte der Dentintubuli und ihren Durchmessern vorliegen (Esser et al., 1998). Die 
Anzahl der Dentintubuli bei humanem Wurzeldentin ist mit ca. 50.000 Tubuli pro mm2  
z.B. höher als bei bovinem Wurzeldentin mit ca. 47.000 Tubuli pro mm2 (Esser et al., 
1998; Schroeder, 2000). Zieht man Rückschlüsse aus den Ergebnissen, bei denen der 
Durchmesser der Tubuli im Kronendentin von Rindern und Menschen verglichen wurde, 
so lässt sich vermuten, dass der Durchmesser der Dentintubuli boviner Zähne im 
Wurzeldentin größer ist, als der von humanen Zähnen (Esser et al., 1998). Somit würde 
eine geringere Kanaldichte im Wurzeldentin von Rinderzähnen im Vergleich zur 
Kanaldichte humaner Zähne resultieren. Aufgrund des größeren Durchmessers der 




wesentlichere Rolle, welches die Unterschiede in der Energietransmission in dieser 
Arbeit und den Studien von Gutknecht erklären lassen könnte.  
Die Verwendung unterschiedlicher Parameter in Bezug auf die Laserleistung in den 
erwähnten Studien macht einen Vergleich zwischen diesen Untersuchungen sehr 
schwierig. In der Studie bei Verwendung eines 810 nm Diodenlasers wurde eine 400 µm 
dicke Faser bei einer Leistung von 3 W für 30 Sekunden unter Kontakt mit dem Objekt 
verwandt (Gutknecht et al., 2000).  Bei Verwendung eines 980 nm Diodenlasers wurde 
eine 200 µm dicke Faser bei Leistungen von 1,75 W, 2,3 W und 2,8 W verwandt 
(Gutknecht et al., 2004). Die eingestellten Winkel zwischen Faserspitze und 
Dentinoberfläche betrugen 5°. Im Gegensatz dazu wurde in der vorliegenden Arbeit 
jeweils eine 320 µm dicke Glasfaser bei einer Leistung an der Faserspitze von 1 W in 
einem Abstand von 1 mm zur Dentinprobe gewählt. Die Winkeleinstellungen variierten 
zwischen 30°, 45° und 90°. 
Durch Verringerung des Anstellwinkels der Faserspitze der verwendeten Laser zur 
Oberfläche der Dentinschnitte verringerten sich auch die gemessenen Werte für die 
Transmission. Diese unterschiedlichen Ergebnisse lassen sich durch die physikalische 
Wellenleiterfunktion des menschlichen Dentins erklären (Altshuler, 1993). Diese 
unterstreicht, dass die Transparenz des Dentins wesentlich unterschiedlich sein kann, je 
nachdem ob die Wellenleiter parallel oder rechtwinklig vom Strahl getroffen werden.  
Derzeit wird die Laserstrahlung unter Verwendung von z.B. Glasfasern axial 
weitergeleitet. Um bei der Desinfektion eines Wurzelkanalsystems im Rahmen der 
endodontischen Behandlung eine möglichst große Effektivität zu gewährleisten, müsste 
die Laserenergie nach den vorliegenden Ergebnissen möglichst in einem rechtem 
Winkel auf die Dentinoberfläche weitergeleitet werden, um tiefere Dentinschichten zu 
erreichen, was einen höheren bakteriziden Effekt erwaten ließe. Als erste Entwicklung 
einer solchen Faser ist die „side-firing“ Spitze zu nennen (Stabholz et al., 2004). Hierbei 
handelt es sich um eine speziell für den Er:YAG-Laser konstruierte Spitze, die eine 
laterale Emission der Laserstrahlung ermöglicht. Diese wurde in erster Linie entwickelt, 
um mögliche Schäden wie Nervirritationen jenseits des Foramen apikale zu vermeiden. 
In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass unabhängig von der 
verwendeten Winkeleinstellung der Faserspitzen zur Dentinoberfläche und der Dicke 




im Vergleich zu 809 nm erhöht war. Da der Erfolg einer endodontischen Behandlung 
wesentlich von der antibakteriellen Desinfektion des Wurzelkanalsystems abhängt, 
könnte der antibakterielle Effekt während der Wurzelkanaldesinfektion bei der 
endodontischen Behandlung durch Verwendung eines 970 nm Diodenlasers gesteigert 
werden. Weitere, klinische und mikrobiologische Untersuchungen sind notwendig, um 














 5.  Zusammenfassung 
 
Der Erfolg einer endodontischen Behandlung hängt wesentlich von der antibakteriellen 
Desinfektion des Wurzelkanalsystems ab. Für die Desinfektion bei Verwendung von 
dentalen Lasersystemen spielen dabei die Transmissionseigenschaften der 
Laserenergie im Dentin eine entscheidende Rolle. In der vorliegenden Arbeit sollte 
daher überprüft werden, inwieweit ein Unterschied in der Energietransmission durch 
humanes Dentin unterschiedlicher Dicken bei Verwendung von Diodenlasern der 
Wellenlängenbereiche 809 nm und 970 nm vorlag und inwiefern der Anstellwinkel der 
Faserspitzen der Laser zum Dentin die Transmissionseigenschaften beeinflusst. 
Aus insgesamt zehn, aus parodontologischen Gründen frisch extrahierten Molaren 
wurden parallel zur Pulpa Längsschnitte angefertigt, die sich in jeweils 10 Schnitte von 
100 µm, 200 µm und 300 µm aufteilten. Insgesamt erhielt man so 60 Messpunkte, die 
sich auf jeweils 10 Messpunkte im apikalen sowie im mittleren Wurzeldrittel eines 100 
µm, 200 µm und 300 µm Zahnschnittes verteilten. Die Laseranregungen der Proben 
erfolgten in einem Abstand von 1 mm zu den Zahnschnitten unter Verwendung eines 
809 nm (ORA-LASER 01 I.S.T.®) und 970 nm (SIROLaser®) Diodenlaser. Vor den 
Messungen wurden die verwendeten Laser in ihren Leistungsparametern so eingestellt, 
dass die mit einem Wattmeter gemessene Leistung an der Faserspitze des jeweiligen 
Lasers 1 Watt betrug. Um die Abhängigkeit des auftreffenden Winkels der 
Laserstrahlung zur Zahnprobe auf die Transmission der Laserenergie zu evaluieren, 
wurden die Messungen in einem Winkel der Faserspitzen zu den Zahnschnitten von 90°, 
45° sowie 30° durchgeführt. Mit Hilfe eines Energiemessgeräts wurde die durch die 
Zahnschnitte transmittierte Lichtenergie [W] gemessen. 
Die Transmission des Laserlichts durch das Dentin war abhängig von der verwendeten 
Wellenlänge, der Dicke des Dentinschnittes und von dem verwendeten Anstellwinkel der 
Faserspitze zur Dentinoberfläche. Unabhängig von dem verwendeten Anstellwinkel der 
Faserspitze der Laser und der Dentindicke waren die gemessenen Transmissionswerte 
[W] bei den Wellenlängen 809 nm und 970 nm signifikant unterschiedlich (p < 0,05, 
Wilcoxon). Durch Verringerung des Anstellwinkels der Faserspitze der verwendeten 
Laser zur Oberfläche der Dentinschnitte verringerten sich auch die gemessenen Werte 




auch im Vergleich der Laser untereinander signifikant unterschiedlich (p < 0,05, 
Wilcoxon). Bei Zunahme der Dicke [µm] des Dentinschnitts konnte innerhalb beider 
Wellenlängenbereichen eine statistisch signifikante Verringerung der 
Transmissionsleistung beobachtet werden (p < 0,05, Wilcoxon). 
In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass unabhängig von der 
verwendeten Winkeleinstellung der Faserspitzen zur Dentinoberfläche und der Dicke 
des Dentins der antibakterielle Effekt während der Wurzelkanaldesinfektion bei der 
endodontischen Behandlung bei Verwendung eines 970 nm Diodenlasers gesteigert 



















810 nm 100 µm  
90° 45° 30° 
   
 
Messungen apikales Wurzeldrittel [W] 
0,7 0,55 0,45 
0,7 0,5 0,3 
0,65 0,5 0,3 
0,45 0,2 0,15 
0,55 0,4 0,3 
0,4 0,2 0,15 
0,45 0,25 0,15 
0,3 0,2 0,15 
0,5 0,3 0,25 
0,7 0,45 0,35 
 
Messungen mittleres Wurzeldrittel [W] 
0,5 0,5 0,4 
0,65 0,3 0,25 
0,5 0,2 0,15 
0,45 0,3 0,25 
0,6 0,35 0,3 
0,55 0,5 0,25 
0,45 0,35 0,2 
0,6 0,3 0,25 
0,6 0,35 0,2 




810 nm 200 µm  
90° 45° 30° 
   
 
Messungen apikales Wurzeldrittel [W] 
0,3 0,15 0,1 
0,45 0,3 0,2 
0,4 0,3 0,25 
0,6 0,5 0,15 
0,6 0,4 0,3 
0,6 0,3 0,4 
0,35 0,2 0,1 
0,3 0,15 0,1 
0,5 0,4 0,3 
0,5 0,35 0,25 
 
Messungen mittleres Wurzeldrittel [W] 
0,45 0,35 0,3 
0,35 0,15 0,1 
0,2 0,15 0,1 
0,6 0,3 0,2 
0,2 0,15 0,1 
0,6 0,3 0,2 
0,6 0,35 0,25 
0,4 0,35 0,25 
0,5 0,3 0,2 







810 nm 300 µm  
90° 45° 30° 
   
 
Messungen apikales Wurzeldrittel [W] 
0,45 0,25 0,15 
0,5 0,25 0,2 
0,2 0,15 0,1 
0,2 0,15 0,1 
0,25 0,15 0,1 
0,25 0,15 0,1 
0,8 0,55 0,35 
0,8 0,6 0,5 
0,2 0,15 0,1 
0,25 0,2 0,1 
 
Messungen mittleres Wurzeldrittel [W] 
0,25 0,15 0,1 
0,55 0,4 0,25 
0,35 0,25 0,2 
0,25 0,15 0,1 
0,35 0,2 0,15 
0,25 0,1 0,1 
0,3 0,2 0,15 
0,3 0,15 0,1 
0,25 0,2 0,1 





970 nm 100 µm  
90° 45° 30° 
   
 
Messungen apikales Wurzeldrittel [W] 
0,6 0,5 0,35 
0,85 0,65 0,55 
0,65 0,55 0,4 
0,45 0,3 0,25 
0,7 0,45 0,3 
0,5 0,4 0,2 
0,55 0,4 0,3 
0,5 0,25 0,1 
0,5 0,3 0,2 
0,75 0,5 0,5 
 
Messungen mittleres Wurzeldrittel [W] 
0,6 0,45 0,3 
0,7 0,55 0,4 
0,4 0,3 0,2 
0,9 0,5 0,4 
0,75 0,5 0,4 
0,7 0,4 0,25 
0,8 0,6 0,35 
0,7 0,6 0,4 
0,65 0,55 0,3 





970 nm 200 µm  
90° 45° 30° 
   
 
Messungen apikales Wurzeldrittel [W] 
0,25 0,2 0,15 
0,7 0,25 0,15 
0,4 0,3 0,25 
0,6 0,4 0,3 
0,6 0,5 0,35 
0,8 0,7 0,4 
0,3 0,2 0,15 
0,35 0,25 0,2 
0,7 0,5 0,4 
0,6 0,3 0,2 
 
Messungen mittleres Wurzeldrittel [W] 
0,65 0,45 0,3 
0,55 0,35 0,25 
0,3 0,2 0,1 
0,8 0,55 0,4 
0,5 0,3 0,15 
0,7 0,5 0,25 
0,7 0,5 0,35 
0,6 0,45 0,3 
0,7 0,45 0,25 





970 nm 300 µm  
90° 45° 30° 
   
 
Messungen apikales Wurzeldrittel [W] 
0,55 0,45 0,25 
0,5 0,4 0,2 
0,4 0,15 0,1 
0,3 0,15 0,1 
0,25 0,15 0,1 
0,25 0,15 0,1 
0,9 0,6 0,5 
0,85 0,4 0,25 
0,3 0,2 0,1 
0,15 0,25 0,1 
 
Messungen mittleres Wurzeldrittel [W] 
0,45 0,35 0,1 
0,5 0,45 0,4 
0,55 0,3 0,15 
0,55 0,3 0,2 
0,45 0,35 0,15 
0,35 0,15 0,15 
0,55 0,4 0,2 
0,4 0,2 0,1 
0,6 0,45 0,25 
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